
Pont megfelelő

Ha az extrakciós puffercsövet hűtőszekrényben tárolják,
közvetlenül a vizsgálat előtt tegye ki a mintagyűjtő csövet 
szobahőmérsékletre legalább 30 percre.

Győződjön meg arról, hogy a kit komponenseinek
tételszáma (LOT száma) megegyezik.

megegyezés

A kimért mennyiséget 
mérje hozzá a detekciós
puffer csőhöz

Mérjen ki 10 μl-t
(Vizelet vagy kontroll minta)

Mérjen ki 75 μl-t Töltse be a tesztvályulatba a mintakeveréket1 432 5

10 μl

10 μl
75 μl

75 μl

Rázza össze legalább 10-szer

Eredmény

12 perc
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Inkubálja a tesztkazettát 
12 percig

Helyezze be a vizsgálati tesztkazettát 
a készülékbe

Nyomja meg a “Start” gombot 
(*start = indít)

Olvassa le a vizsgálat eredményét
(*result = eredmény)
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Azonosító chipVizsgálati tesztkazetta

A vizsgálat komponensei
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Ez a referencia útmutató csak a fő lépések rövid emlékeztetőjeként szolgál. Kérjük, ellenőrizze a teljes leírási eljárást és azt, hogy történt-e változtatás a 

termékismertetőben. A cég nem vállaja a felelősséget, amennyiben a regensekhez mellékelt használati utasítást nem megfelelően tartják be.

Technikai segítségnyújtásért kérjük lépjen kapcsolatba: 

Boditech Med Rt. „Technikai szolgáltatások” 

Tel: +82-33-243-1400 Fax: +82-33-243-9373 

E-mail: sales@boditech.co.kr www.boditech.co.kr

Azonosító cső

10-szer

Mikroalbumin
Ez nem egy teljes használati utasítás. A részletesebb utasításokért lásd az IFU-t.

A vizsgálat folyamata

Túl kevés felszívott mennyiség, vagy a 

felszívott mennyiség közepén vagy a 

tetején buborék található.


